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Zusammenfassung
Der Aufbau und die Verwendung des Programmes werden beschrieben.
Es ist bestimmt für die Berechnung von Stabilitätskonstanten aus
Lichtabsorptionsdaten von Lösungen. Die Anwendung ist auf solche
Systeme begrenzt, bei denen nur die Metallion-haltigen Species zur
Lichtabsorption bei der Meßwellenlänge beitragen. Die Auswahl der
möglichen Komplexe ist durch das Programm festgelegt; eine Erweiterung
ist möglich. Ein Rechenbeispiel und eine "Programmliste" sind beige-
füg t.
Abstract
The program and its use are described. It is destined for the calcu-
lation of stability constants from light absorption data of solutions.
The program is applicable only to systems where exclusively the metal
~on containing species contribute to the li ght absorption at the
wavelength measured. The possible complexes are restricted by the
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Das Programm PHOT04 be-rechnet aus komplexchemischen photometrischen
Titrationen die Stabilitätskonstanten der Komplexe nach der Methode
der kleinsten Fehlerquadratsumme. Es wird vorausgesetzt, daß zur
Lichtabsorption der Titrationslösung, die bei eins bis vier Wellen-
längen zu messen ist, nur die Metallion-haltigen Species beitragen;
diese werden im folgenden als Komponenten bezeichnet. Außer den Sta-
bilitätskonstanten können auch die molaren Extinktionsmoduln der
Komponenten vom Programm berechnet werden.
Die angenommene mathematische Beziehung zwischen der Extinktion, der
Ligandenkonzentration und den zu berechnenden "Parametern" (Stabili-
tätskonstanten und molare Extinktionsmoduln) lautet:
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(l) EA = M' N
1 + 1: ß 0 • L~
i=1 ~
EA Extinktion für 1 cm-Schichtdicke ("EX") bei Wellenlänge A
MEinwaagekonzentration des Metallions in MollL ("CME")
S molarer Extinktionsmodul des "unkomplexen" Matallions ("EM")
o




L Konzentration des Liganden in MollL ("CL")
N Ligandenzahl des höchsten Komplexes
Für jeden Parameter (ß., s , so) ist ein Anfangswert festzulegen, der
~ 0 ~
von PHOT04 auf Wunsch nach der Gauss'schen Methode verbessert oder
unverändert gelassen wird. Das Programm sucht die variablen Parameter
so zu verändern, daß die gewichtete Fehlerquadratsumme "u" einen Mini-
malwert erreicht.
(2) U = 1:1:p·(E - Eber)J~
Aj exp
Der Gewichtsfaktor "p" kann für jede Wellenlänge beliebige Zahlen-
werte haben oder für alle Wellenlängen gleich l/EX
2
sein. Im letz-exp
teren Fall wird nicht die absolute, sondern die relative Differenz
zwischen gemessener und be-rechneter Extinktion minimalisiert.
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PHOT04 kann bis zu sechs Komplexe berücksichtigen und bis zu 15
Parameter in einem Rechnungsgang verbessern. Berechenbar sind nur
monomere Komplexe. Der Ligand kann null bis sechs dissoziierbare
Wasserstoff atome enthalten. Die Art der vorhandenen Komplexe ist
vom Benutzer des Programmes aus einer vorgegebenen Auswahl festzu-
legen. Das Maximum ist sechs Komplexe mit bis zu sechs gebundenen
Liganden. In begrenztem Ausmaß kann der Benutzer bestimmen, welche
Dissoziationsstufe des Liganden in den Komplexen vorhanden ist. Im
Normalfall nimmt das Programm an, daß alle durch eine Dissoziations-
konstante gekennzeichneten H-Atome des Liganden abdissoziiert sind.
Die vorgegebenen Komplextypen sind: "normale" Komplexe ML. (L kann
1
OH sein), Rydrogenkomplexe MHL, ML.·RL und Komplexhydroxide ML.(OR).
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Zur Ausführung einer Rechnung sind folgende Meßdaten und Angaben er-
forderlich:
1) pR-Meßwerte für j~den Meßpunkt
2) Die korrespondierenden Extinktionswerte für 10 mm Schichtdicke
3) Die Einwaagekonzentration des Metallions und des Liganden für
jeden Meßpunkt
4) Verschlüsselte Angaben darüber, welche Komplexe vorliegen, welche
Parameter zu verbessern sind und welche Wichtung gewünscht wird
5) Die "Anfangswerte" der Stabilitätskonstanten und die molaren Ex-
tinktionsmoduln der Komponenten
6) Die Dissoziationskonstanten des Liganden
7) Der Faktor (Aktivitätskoeffizient) für die Umrechnung der Wasser-
stoffionenaktivität in die Wasserstoffionenkonzentration
8) Verschiedene Steuerzahlen, welche den Rechnungsablauf festlegen
Die Stabilitätskonstanten sind entsprechend der Rinreaktion als Brutto-
stabilitätskonstanten d e f Lrra r t , Sie werden aus den Konzentrationen der
beteiligten Ionen berechnet, so daß die Ligandendissoziationskonstanten
als Konzentrationsgrößen anzugeben sind.
Das Programm druckt die Eingabedaten, die Resultate, die mittleren
quadratischen Fehler der Parameter und Nachrichten über den Rechnungs-
ablauf aus und zeichnet auf Wunsch e1n Extinktion/pR-Diagramm mit den
gemessenen Extinktionswerten und einer mittels der endgültigen Para-
meter berechneten durchgehenden Extinktionskurve.
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2. Programmbeschreibung
PROT04 ist in der FORTRANIV-Sprache abgefaßt und ~n folgende Teil-
programme gegliedert:
a) Rauptprogramm
liest die Meßdaten, die Steuerzahlen, weitere Angaben und die
Anfangswerte der Parameter ein, ruft die 1Jnterprogramme auf und
druckt das Ergebnis a~s.
b) Unterprogramm ANION3
berechnet aus pR und pK den Quotienten: "Anionenkonzentration
durch Einwaagekonzentration des Liganden" für jeden Meßwert
("QL")
c) Unterprogramme ANFUN
diese berechnen mit den jeweiligen Aktualparametern die Extinktion
nach Gleichung 1 (EXb e r) sowie die Differentialquotienten oEX/dp
(p: Parameter).
d) Unterprogramme FEQANS und MIKOQS
berechnen die Aktualparameter (~erbesserte Parameter) und prüfen
ob die Fehlerquadratsumme ein Minimum erreicht hat. FEQANS ruft
MIKOQS und ANFUN auf.
e} Unterprogramm EMALER
berechnet mit den letzten Aktuqlparametern ("Endwerte") die Extink-
tionskurven für einen vorzugebenden Bereich des pR-Wertes und ini-
tiiert das Einzeichnen dieser sowie der Meßwerte in ein Diagramm
durch die Karlsruher Bibliotheksroutine PLOTA
Mit dem Unterprogramm ANFUN wird die Zusammensetzung der Komplexe
spezifiziert, indem mittels der Angleichsfunktion der abhängige Meß-
wert aus den Parametern und dem unabhängigen Meßwert berechnet wird.
Die Angleichsfunktion enthält implizit die Definitionsgleichungen
der Stabilitätskonstanten.
Für jeden vorgegebenen Satz von Komplexen, die gleichzeitig in einer
Titrationsl6sung vorhanden sein k6nnen, gibt es ein spezielles ANFUN
Programm, das durch eine Steuerzahl "KTR" angewählt wird.
















Umwandlung der Festkommazahl I in Gleitkomma
Kleinerer Wert von I und K (Festkomma)
Größerer Wert von I und K (Festkomma)
Größerer Wert von X und Y (Gleitkomma)
Fehlersuchunterprogramm, kann weggelassen werden
Derzeit sind folgende ANFUN-Unterprogramme im PHOT04-Kartensatz
enthalten:






bei KTR = 1









IMI· IHL I . IL I ~
HL ist der noch ein dissoziierbares Proton enthaltende Ligand.
Komplexreihe MHL - ML - ML 2 - ML 3
MHL
=
KomplexreiheML - ML 2 - ML 3 - ML(OH) - ML 2(OH) - ML 3(OH)
- 5 -
Sieben weitere Programme (ANFUN4 bis ANFUNO) können noch zusätzlich
eingeführt werden, für sie sind derzeit "Blindprogramme" im Kartensatz
enthalten.
Die Parameter sowie die Meßdaten werden in PHOT04 (ANION3, ANFUN,
EMALER) und in FEQANS (MIKOQS) verschieden bezeichnet und angeordnet.
B(IK)a) PHOT04 Aktualwerte der Stabilitätskonstanten. IK ist die
Nummer der Komponente, das unkomplexe Metallion
hat B(I) = I!
EM(IK,IW) Aktualwerte der molaren Extinktionsmoduln. IK ist
die Nummer der Komponente; IW die Nummer der
Wellenlänge
EX(IW,IM) Extinktionsmeßwerte, IW ist die Wellenlängennum-







pH-Werte, IM ist die Meßwertnummer
Reihe der zu verbessernden Parameter. Die Ein-
ordnung erfolgt so, daß erst die zu verbessern-
den Parameter der 1. Komponente kommen, dann die
der zweiten usw. B(l) kann nicht verbessert wer-
den, da es stets gleich 1 ist. Für jede Komponente
kommt gegebenenfalls erst B und d~nn EM in der
Reihenfolge aufsteigender Wellenlängennummern.
Diese Einordnung wird vom Hauptprogramm vorge-
nommen, ANFUN ersetzt bei jedem Schritt die B
bzw. EM durch die neuen Aktualparameter X.
Reihe der abhängigen Variable, der gemessenen Ex-
tinktion. Die Anordnung ist nach aufsteigender
Nummer, der lW-Index läuft schneller als der IM-
Index.
Gewichtet der Extinktionen angeordnet wie Y.
Die fortlaufende Nummer der Y-Werte (Variablen-
index)
Der Rechnungsablauf ist in fünf Phasen gegliedert, deren wichtigste
Schritte und Entscheidungspunkte schematisch in Abbildung 1 zusammen-
gestellt sind.
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Das Hauptprogramm liest die Eingabedaten und prüft diese auf Verträg-
lichkeit mit den Unterprogrammen, ruft die fhr jede Phase ben6tigten
Unterprogramme auf, kontrolliert die von diesen angelieferten Ergeb-
nisse und steuert den weiteren Programmablauf in Abhängigkeit vom Be-
fund und bewirkt in jeder Phase einen Ausdruck. Für Phase 3 übernimmt
FEQANS neben se i.n e r Funktion eines Arbei tsprogrammes die Aufgabe eines
Oberprogrammes.
Die Parameterberechnung erfolgt durch iteratives Verbessern der Anfangs-
werte bis das Minimumskriterium erfüllt oder das Maximum von 50 Itera-
tionsschritten erreicht ist. Zur Festlegung der neuen Aktualparameter
"PI" eines Schrittes wird aus"U" und den Differentialquotienten OEX/
OP ein Satz von Verbesserungs inkrementen 6p bere~hnet und zu den alten
Aktualparametern "P " addiert. Wenn die damit berechnete Fehlerquadrat-o
summe gr6ßer ist als die mit den alten Aktualparametern berechnete,
wird gedämpft, d.h. die Verbesserungsinkremente werden um den Faktor
1/2,5 verkleinert und danach korrigierte neue Aktualparameter als Summe
aus P und 6 k berechnet. In jedem Schritt kann bis zu zwanzig malo orr
gedämpft werden. Das Fehlerminimum ist erreicht, wenn U(neu) kleiner
oder gleich U(alt) VERB ist, wobei VERB eine aus U und OEX/OP berech-
nete Gr6Be ist.
Weitere Einzelheiten zu dem angewandten Minimalisierungsverfahren s.
D. Braess Computing l, 264 (1966).
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ANION3 berechnet aus dem pR-Wert die Wasserstoffionenkonzentration und
aus dieser sowie den Dissoziationskonstanten die Größe QL.
CR(IM) = FR'lO-p R
QL = Konz. des vollständig diss. Liganden
Einwaagekonzentration des Liganden
Wenn die Zahl der Dissoziationskonstanten ("ND") 0 ist, so wird QL
gleich 1 gesetzt. Bei ND < 0 wird QL und CR gleich 1 gesetzt.
ANFUN wird der Reihe nach für jeden Wert der Reihe Y (IY) Cd i e Extink-
tionswerte!) aufgerufen, um die "berechnete" Extinktion sowie die Dif-
ferentialquotienten oEX/oP aus CL und den Aktualparametern zu berech-
nen. Der Meßwertindex IM wird in ANFUN aus IY wie folgt durch "Fest-
kommadivision" bestimmt:
IM = 1 + (IY - 1) /NW
Darin ist NWdie Zahl der Meßwellenlängen. Die Formel folgt aus der
Einordnung der EX in die Reihe Y.
Die Konzentration der Ligandenanionen "CL" wird in ANFUN unter Berück-
sichtigung des Verbrauchs durch Komplexbildung berechnet. Die Formel
dafür lautet (S.R. Eberle et al. Radiochim.Acta !Q, 91 (1968»:
(3) CL = QL(CLIG - CME'FZL/FN)
NB .
FZL = L i'B"CL 1
i=l 1
NB .
FN = L B.·CL 1
i= 1 1
Darin bedeutet NB die Anzahl Ligandenmoleküle, welche im höchsten der
auftretenden Komplexe gebunden sind und CME bzw. CLIG die Einwaagekon-
zentration des Metallions bzw. des Liganden. Da CL auf der rechten und
der linken Seite der Gleichung 3 auftritt, kann es nicht direkt berech-
net, sondern muß durch Iteration angenähert werden. Der Startwert CL =
QL'CLIG wird in die rechte Seite der Gleichung 3 eingesetzt, das resul-
tierende CL wird beim nächsten Schrttt wieder rechts eingesetzt, bis
sich altes und neues
- 8-
CL um nicht mehr als 0,1% unterscheiden. Es sind maximal 200 Itera-
tionsschritte zulässig, danach wird der Rechnungslauf abgebrochen.
Bei der Differenzierung oEX/oB ist berücksichtigt, daß aufgrund
Gleichung 3 CL von B abhängt. Zähler und Nenner der Extinktions-















EMALER zeichnet die Meßwerte und durchgehende Kurven der berechneten
Extinktionen in ein durch Eingabedaten bestimmtes Koordinatensystem
mit pR als Abszisse und EX als Ordinate. Die durchgehende Kurve wird
aus der berechneten Extinktion an 100 äqudistanten pR-Werten von
pR. bis pR . durch das Zeichenunterprogramm PLOTA erzeugt.
m~n max
3. Ausführung einer Rechnung
Die Eingabedaten sind formatgebunden auf Karten zu lochen. Die einzel-
nen Zahlen müssen exakt in den für sie vorgesehenen Spalten stehen,
von der vorgeschriebenen Reihenfolge darf nicht abgewichen werden. Am
Anfang und Ende jeder Datenkarte steht eine Kontrollzahl, für die ein
bestimmter Wert vorgeschrieben ist. Die Datenkartensdie Programmkarten
und die für die Rechenanlage vorgeschriebenen Kontrollkarten sind in
der vorgeschriebenen Reihenfolge anzuordnen und bei der Rechenanlage
abzugeben. Für die Karlsruher IBM360/65 s. Anhang.
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Karte Art der Daten Größe Bedeutung Bem.





2 Name KKl Kontrollzahl (=2)
NAME Beliebiger Text
KK2 Kontrollzahl (=2)
3 Steuerzahlen KKI Kontrollzahl (=3)
NM Zahl der Meßwerte (max.=IOO)
NB Zahl d.Stab.-konst.(max.=6)
NW Zahl der Wellenlängen (max.=4)
ND Zahl d.Diss.-konst. (max.=6)
IDIAG Diagrammsteuerzahl (2)
KDO Rechenkommando (3)
KTR Steuerzahl für ANFUN (4)
FH Akt.-Koeff. des H-Ions
LAMBDA(I)* 1. Wellenlänge in ingström (5)
GFE Gewichtsfaktor für Lambda(l) (5)
LAMBDA(2)* 2. Wellenlänge in Ingström
GFE Gewichtsfaktor für Lambda (2)
LAMBDA(3)* 3. Wellenlänge in Rngström
GFE Gewichtsfaktor fUr Kambda (3)
LAMBDA(4)* 4. Wellenlänge in 2ngström
GFE Gewichtsfaktor fUr Lambda (4)
KK2 Kontrollzahl (=3)
4 Diss.-konst. KKl Kontrollzahl (=4)







5 Stab.-konst. KKl Kontrollzahl (=5)
BA (1)* Aus gangsnäherung d , 1. Stab. -kons t.
MINB(I)* Minimalisierungskennzahl zu BA(I) (7)
BA(2)* Ausgangsnäherung d. 2.Stab.-konst.











laufende Nr. der Komponente
Ausgangswert d. Ext.-Moduls








































































Extinktion bei der 1. Wellenlänge
Extinktion bei der 2. Wellenlänge
Extinktion bei der 3. Wellenlänge
Extinktion bei der 4. Wellenlänge
EinWaagekonz. des Kations (MoI/L)
Einwaagekonz. des Liganden (MoI/L)
Kontrollzahl (=7)
Kontrollzahl (=8)
kleinster pH-Wert d. Abszisse
größter pH-Wert der Abszisse
pH-Maßstabseinteilung
kleinster Ext.-Wert der Ordinate







Eingabesteuerzahl für Karte 2
Eingabesteuerzahl für Karte 3
Eingabeste~erzahl für Karte 4
Eingabesteuerzahl für Karte 5·
Eingabesteuerzahl für Karte 6
Eingabesteuerzahl für Karte 7






*) Kein Eingabewert außer den mit Stern gekennzeichneten sollte
den Zahlenwert Null haben, da es sonst zur Division durch Null
kommen kann.
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BemerkunJen
(1) Nach dem Lesen jeder Karte kontrolliert PHOT04, ob die beiden
Kontrollzahlen den in der Liste angegebenen Wert haben. Wenn










Ergebnisdiagramm auf mm-Papiermit Kugelschreiber
Ergebnisdiagramm mit EX/CME = 'S auf der Ordinate
Keine Minimalisierung, jedoch Berechnung der "theo-
retischen Extinktionswerte" und Erstellung eines
Diagrammes
Normale Rechnung mit Minimalisierung. Es werden
nur die Ergebnisse ausgedruckt
Zusätzlich werden in Phase 3 die neu festgese~zten
Werte der Parameter und die Fehlerquadratsumme
jeder Iteration ausgedruckt
Zusätzlich zu obigem werden weitere Zwischenwerte,
darunter die Differentialquotienten 8y /8p ausge-
druckt
Die Werte der Parameter, die Ergebnisse und alle
Zwisch~nergebnisse der einzeInen Iterationsschritte
werden ausgedruckt. KDO = 4 darf nur zu Testzwecken
verwendet werden
(4) Über KTR werden die einzelnen ANFUN-Unterprogramme angewähl t.
AFUNI KTR = 1, Komplexe: ML - ML 2 - ML 3 ••• ML i,
KTR = -1
Komplexe M(HL) - M(HL)L - M(HL)L2 .••• ~ M(HL)L S' ANFUN2, KTR = 2,
Komplexe M(HL) - ML - ML 2 - ML 3 • ANFUN3, KTR = 3, Komplexe
ML - ML
2
- ML 3 - ML(OH) - ML 2(OH) - ML 3(OH).
(5) Die Wellenlänge wird als die Größe LAMBDA(I), I = 1 bis NW, einge-
geben. NW kann maximal 4 sein. Zu jeder Wellenlänge wird ein Ge-
wichtsfaktor angegeben, der eine stärkere oder schwächere Berück-
sichtigung der Meßwerte der betreffenden Wellenlänge bei der Be-
rechnung von "u" bewirkt. Hat der Gewichtsfaktor einen positiv-
endlichen Wert, sowwird er direkt als Meßwertgewicht peingesetzt.
Wenn GFE(l)=O ist, werden alle Gewichte gleich 1/EX2 gesetztexp
(s. Einleitung).
(6) Die Dissoziationskonstanten werden als Größe DK(I), I = 1 bis ND
(Numerus!) im Sinn ansteigender pK-Werte geordnet eingegeben.
Wenn ND gleich 2 0 ist, so darf keine Karte 4 beigelegt werden.
Für ND=O wird CL=CLIG und für ND<O wird CL=CLIG und CH=I. Im
zweiten Fall kann kein Diagramm gezeichnet werden.
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(7) BA(I) wird bei MINB(I)=1 durch das Programm verbessert, bei
MINB(I)=O bleibt es unverändert.
(8) FUr jede lichtabsorbierende Komponente ist e1ne Karte 6 bei-
zulegen. Das nicht komplexgebundene Metallion ist stets Kom-
ponente 1. DieEMA(I) werden bei MINE(I)=1 durch das Programm
verbessert, bei MlNE(I)=O nicht.
(9) Die Achs~n des Diagrammes dUrfen maximal 10 Teilungsstriche
haben, die im Abstand PHMSTbzw. EMST an geb r ach t werden. Der
erste Teilungsstrich steht bei PHMIN bzw. EMIN, daher·muß
gelten
PHMIN-PHMAX < 10·PHMST
EMIN - EMAX < 10·EMST t
(10) Mit NFOLGE wird gesteuert ob Dat~enkarten fUr eine weitere Auf-
gabe zu lesen sind
NFOLGE = 0 Ende des Programmla~fes, die NEU(I) sind belanglos
NFOLGE = Ein neuer, vo Lls.t änd'i ge r Datensatz ohne Karte 1 (!)
folgt. Die NEU(I) sind belanglos.
NFOLGE = 2 Es wird eine weitere Rechnung mit schon eingelesenen
Daten ausge~Uhrt~ wobei diejenigen D~tenkarten, deren
NEU-Steuerzahl gleich 1 ist, neu gelesen werden (sie
mUssenalso hinter dieser Karte liegen). Die neu ge-
lesenen ersetzen die alten Werte. Man kann so z.B.
dieselben Meßwerte mit verschiedener vorgegebenen
tomplexzahl auswerten.
3.2 Schema zum Ausfüllen der Datenkarten
U)
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Zu jeder Rechenaufgabe wird eine Ausgabe gedruckt, welche die einge-
gebenen Daten und die berechnet~n Konstanten enthält. Bei aufgetre-
tenen Fehlern erscheint eine Fehlernachricht. Das verwendete Unter-
programm ANFUN identifiziert sich in einer Druckzeile selbst.
NSB Anzahl der ANFUN-Aufrufe
GFQS Gewichtete Fehlerquadratsumme
RFQS mittl. quadratischer Fehler der Extinktionsmessung







Folgende Angaben werden außer den Eingabeda~en gedruckt:
1. "Minimum gefunden" oder"kein Minimum gefunden":
Damit wird angezeigt, ob das Minimalisierungsverfahren einen
Minimalwert der Fehlerquadratsumme finden konnte. Nur bei "ja"
werden sinnvolle Parameter B und IM erhalten.
2. NAUS: Bei NAUS=1 ist das Mini~alisierung~verfahrenpositiv zu
Ende gekommen, bei NAUS=4 wurde nach 50 Itera~ionen kein
Minimum erreicht und bei NAUS=3 i~tdie Normalmatrix sin-
gulär







10. ED(i}: Differenz "gemessene Extinktion - berechnete Extinktion"
11. F 2:ED(I}2 für i ::: I bis NW
12. Je nach KDO in Phase 3 die neu festgesetzten Werte "X" der zu
minimalisierenden Parameter für jeden Iterationsschritt.
Anordnung der zu verbessernden Parameter in der Reihe X: EM für
die 1. Komponente, B,EMfür die 2. Komponente usw. Die erste Kom-
ponente (= unkomplexes Metallion) kann kein zu minimalisierendes
B haben!
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Fehlernachrichten k5nnen vom Programm und vom Kontrollsystem der
Rechenanlage ausgehen. Das Monitorsystem kennzeichnet u.a. falsche
Kontrollkarten, Lochungsfehler ("FORTRAN -Rechtschreibfehler"),
falsche Anordnung des Kartensatzes, mathematische Fehler wie Di-
vision durch Null und solche Fälle, wo durch Eingabedaten.das
DIMENSION überschritten wird.
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Es erscheint der Text:"PHOT04 EINGABEFEHLER KN1 = x KN2 = Y IM = Z".
Darin ist KN1 die Kontrollzahl der vom Programm erwarteten Daten-
karte, KN2 kennzeichnet die Fehlerart und IM ist die Nummer der
Karte bei Karten gleicher Kontrollzahl.
KN2 = 1 1. Kontrollzahl falsch
KN2 = 2 2. Kontrollzahl falsch
KN2 = 3 NM > 100
KN2 = 4 NB > 6
KN2 = 5 NB < 0
KN2 = 6 NW > 4
KN2 = 7 NW < 0
KN2 = 8 ND > 6
KN2 = 10 NM*NW > 200
KN2 = 11 Mehr als 15 zu minimalisierende Gr5ßen!
Wenn ein Fehler diagnostiziert wurde, sucht das Programm nach der
Karte "9" und weist alle anderen Karten zurück. Das bedeutet, daß
Von mehreren aufeinanderfolgenden Fehlernachrichten nur die erste
von Bedeutung ist.
a. "Kontrollzahl KONAN falsch" bedeutet, daß ein mit PHOT04 nicht
verträgliches (altes) Unterprogramm ANFUN im Kartensatz liegt.
\
b. "Fehler in ANFUN bei CL-Iteration" bedeutet, daß bei der itera-
tiven Berechnung der Anionenkonzentration unter Berücksichtigung
des Verbrauches durch Komplexbildung nach 200 Schritten keine
Konvergenz erreicht ist. Tritt glegentlich auf, wenn die Metall-
konzentration h5her als die Ligandenkonzentration ist. Die "Kon-
vergenz" ist erreicht, wenn zwei aufeinanderfolgend berechnete




Als Beispiel einer PHOT04-Auswertung wird im folgenden eine photome-
trische Titration mit dreiwertigem Americium und Iminodiessigsäure
(H2IDE) behandelt. Die er~ten beiden Blätter sind die Formulare zum
Lochen der Datenkarten, dann folgt der von PHOT04 erstellte Ausdruck
und zum Schluß ist die erzaugte Zeichnung abgebildet.
In Abbildung 2 ist der Verlauf der Berechnung am Beispiel der Fehler-
quadratsumme und der beiden StabilitätSkonstanten graphisch darge-
stellt. Insgesamt wurden 8 Parameter berechnet. Die Rechenzeit betrug
c a , 30 sec! Das Programm fand ein "Minimum", obwohl der Anfangswert
von B(2) um den Faktor ~IOO "falsch" war.
Das Resultat des Versuches ist der Nachweis, daß sich die zwei Kom-
plexe Am(IDE)+ und Am(IDE); gebildet haben, deren Absorptionsmaxima
bei 5051 .R bzw. 5069 ~ .. liegen. Das Absorptionsmaximum des nicht k om-.
plex gebundenen, hydratisierten Am(III)-Kations liegt bei 5032 ~.
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ABBILDUNG 2 Änderung der Fehlerquadratsumme und der Stabilitäts-
konstanten bei einer PHOT04-Auswertung mit zwei Komplexen
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PROGRAMM PHOT04 PN05940 AF281069-PHOT04/3
BERECHNUNG EINER PHOTOMETRISCHEN TITRATION NACH DER FEHLERQUADRATMETHODE












BERECHNUNG DES QUOTENTEN QLI=L/HNL EINER SAEU~E HNL




GlEICHGEWICHTSKONSTANTEN KOMPONENTE 1 2 3
ANFANGSWERTE 3.000E 06 2.000E 10
ENOWERTE 1.059E 07 2.554E 12
M.QU.FEHlER 3.531E 05 2.414E 11
MIN.-KENNZIFFER 1 1
EXT.-MOOUlN
1. WEllENlAENGE 5032 A ANFANGSWERTE 430.000 115.000 132.000
GHJ.-FAKTOR 0.0 ENOIIERTE 430.000 110.822 33.339
M.QU.FEHLER 0.0 2.691 1.804
MIN.-KENNZIFFER 0 1 1
2. IIEllENlAENGE 5051 A ANFANGSIIERTE 250.000 "64.000 109.000
GEW.-FAKTOR 1.000E 00 ENOWERTE 250.000 "61.834 101.087
M.QU.FEHlER 0.0 5.066 B.674
MIN.-KENNZIFFER 0 1 1
3. WEllENlAENGE 5069 A ANFANGSWERTE 172.000 321.000 532.000
GEW.-FAKTOR 1.000E 00 ENDWERTE 172.000 320.836 541.907
M.QU.FEHlER 0.0 4.355 9.716
MIN.-KENNZIFFER 0 1 1
4. WEllENlAENGE 5092 A ANFANGSWER TE 77.200 161.000 358.000
GEW.-FAKTOR 1.000E 00 ENDWERTE 77.200 167.197 356.091
H.QU.FEHlER 0.0 2.554 7.184
MIN.-KENNZIFFER 0 1 1

































KTR NAUS ITR NSB




MINIMUM VON GFQS GEFUNDENENOERGEBNISPHASE 4
MESS- UNO RECHENWERTE
IM PH EXlll EX(2) EXI3l EX(4) CLIG CME Ql CL F fDIlI e:J121 EO(3) fD(4)
1 1.975 0.602 0.350 0.241 0.108 1.400e-02 1."00E-03 5.019E-09 7.026E-11 1.913E-07 0.0003 -0.0002 0.0000 -0.0002
2 2.819 0.583 0.360 0.248 0.113 1.400E-02 1.400E-03 1.313E-07 1.834E-09 1.456E-04 -0.0105 0.0044 0.0032 0.0025
3 3.560 0.535 0.397 0.272 0.127 1.400E-02 1.400E-03 1.158E-06 1.598E-08 2.3.04E-05 -0.0021 0.0042 0.0008 0.0005
4 3.810 0.490 0.426 0.293 0.140 1.400E-02 1."00E-03 2.187E-06 2.988E-08 4.482E-:J5 -0.0038 0.0052 0.0013 0.0010
5 4.142 0.421 0.473 0.326 0.164 1.400E-02 1.400E-03 4.906E-06 6.560E-08 4.909E-05 0.0049 0.0034 -0.0032 0.0020
6 4.427 0.349 0.514 0.361 0.192 1.400E-02 1."00E-03 9.636E-06 1.268E-07 1.446E-04 0.0083 0.0005 -0.0061 0.0062
7 5.027 0.212 0.558 0.447 0.236 1.400E-02 1.400E-03 3.894E-05 4.937E-07 1.634E-05 0.0015 0.0006 0.0001 -0.0037
8 5.362 0.165 0.528 0.497 0.271 1.400E-02 1.400E-03 8.444E-05 1.050E-06 4.441E-05 0.0004 -0.0035 0.0035 -0.0045
9 5.627 0.135 0.479 0.545 0.303 1.400E-02 1.400E-03 1.556E-04 1.901E-06 1.491E-04 -0.0019 -0.0042 0.0086 -0.0073
10 6.066 0.099 0.368 0.625 0.372 1.400E-02 1.400E-03 4.276E-04 5.067E-06 1.054E-04 -0.0007 -0.0006 0.0088 -0.0053
11 6.453 0.076 0.272 0.665 0.446 1.400E-02 1.40CE-03 1.042E-03 1.205E-05 4.354E-04 0.0005 0.0010 -0.0136 0.0158
PHASE 5AUFRUF EMAlER FUER ERGEBNISDIAGRAMH
EINGABE FUER DIAGRAMM PHMIN PHMAX PHMST EMIN EHAX EMST CMD ClGO
0.0 10.000 1.000 0.0 1.000 0.100 0.140E-02 0.140E-Ol
ZEICHNEN OER MESSWERTE
111 = 1 KRZ = 1 IDPLOT = 1
IW = 2 KRZ = 1 IDPLOT = 2
IW = 3 KRZ = 1 10PLOT = 3
IW = 4 KRZ = 1 IDPlOT = 4
ZEICHNEN DER BERECHNETEN KURVEN
- 20 -













i .. OOC 00 2-00E 00 3-00[ 00 4-00[ 00 S-OOE 00 6-00E 00 7..0DE 00
A88.. 0000i AM(IID~I[[ VElal:HHC.RIi90370 TEST EIEli l6.. 9.. 1970
- 21 -
5. Programmlisten
lEVEL 18 MAIN DATE = 70274
C PHOT04/3 05940 VERSION 281069 AF120670 S.H.EBERLE UNK
C FREIE WAHL DER ZU MINIMALISIERENDEN KONSTANTE
C MIT VERTRAEGlICHKEITSKONTROllE FUER ANFUNS
C FEQANS 0595S VERSION 281069
C MIKOQS OS956 VERSION 281069
C ANION3 OS914 VERSION 281069
C EMAlER 05942 VERSION 281069
C ANFUNI 05941 VERSION 281069 M-Ml-Ml2-ML3-ML4-MlS-ML6
C ANFUN2 OS941 VERSION 281069 M-MHL-ML-Ml2-Ml3
C ANFUN3 OS941 VERSION 281069 M-Ml-Ml2-ML3-MLOH-Ml20H-Ml30H






























1010 00 1012 IM=I,100
PH(IM)=O.














































IFINEUIKN1•• GT.0) GO TO 1103
READIS,1401)KK1,INAMEII),I=I,IS',KK2
1401 FORMAT(I1,9X,ISA4,9X,Il)














































UMWANDLUNG DER BETA IN DIE X
NX=O
Da 1132 I=l,NK

















IF(NEU(KN1).GT.0} GO Ta 1150
IM=1





























1150 00 1155 IM=1,NM














































1050 fORMAT{lHl,43HPROGRAMM PHOT04 PN05940 AF281069-PHOT04/3)
WRITE( 10UT, 1051)
1051 FORMAT(1H ,72HBERECHNUNG EINER PHOTOMETRISCHEN TITRATION NACH DER
1FEHLERQUADRATMETHODE)
1502 WRITE(IOUT,1052) (NAME(IN),IN=1,15),NRECH,ITAG,MONAT,JAHR
































00 1513 I W= 1, NW
WRITE(IOUT,1063l IW,LAMBDA(IW),(EMA(IK,IW),IK=l,NK)
1063 FORMATllH ,OPI2,2H. , 12HWELlENLAENGE,1X,16,lX,IAI,lX,'ANFANGS~ERT
lE',lX,7(2X,F10.3')
WRITE{IOUT,1064} GFE(IW),(EM(IK,IW),IK=l,NKl




1090 FORMAT (lH , 26X, 15HMI N.-KENNZI FFER, 5 X, 11, 4X,6 (7X, 11 ,4X»
GO TO(1111,4006),JUMP
1524 WRITE{IOUT,1068)










































































































FORMAT(lHO,35HRECHENAUFGABE IN PHOT04 ABGEBROCHEN)
GO TO 6000
00 2008 IM= 1, NM
CL(IM)=QL(IM)*CLIG(IM)
UMWANDLUNG DER EXTINKTIONEN,GLEICHE GEWICHTE
00 2012 IM=1,NM
00 2011 IW= 1, NW
J=NW* (1 M-1) +IW
Y(J)=EX(IW,IM)
IF(GFE(l).lE.O.) P(J)=l./(Y(J)*Y(J»















IF(NX.LE.OJ GO Ta 3104
If(KOOJ3104,3104,3106
3104 WRITE(IOUT,310S'KOO,NX

























Da 3014 I K= 1, NK
IF(MINB(IK»3010,3011,3010
IX= I X+l
FB( IK }=FV( IX)
NAUS =,I2}
C



























C AUFRUF ANFUNS FUER DIE EXT.-DIFFERENZEN
C






































5002 FORMAT(lHO,32HKEIN ERGEBNISDIAGRAMM DA IDIAG=O)
GO TO 6000
S003 WRITElIOUT,5004)LEIT




9204 00 6001 1=1,8












6005 FORMAT(lHO,'RECHNUNGSENDE NFOLGE =',12,' NEU(I) =',8(A4,'/'»
IF(NfOlGE.EQ.O) GO Ta 6999
NRECH=NRECH+l
IF(NFOlGE.GT.l' GO Ta 6100
GO TO 1001









IF(NF.EQ.O) GO TO 1001
WRITE{IOUT,6020) NF








C SUBROUTINE ANION3 PN05914 AF2S1069-PHOT04/3 S.H.EBERLE UNK
C BERECHNUNG OES QUOTIENTEN AUS DER KONZENTRATION DES ND-TEN ANIONS
C UND DER KONZENTRATIONSSUMME ALLER FREIEN IONENFORMEN EINER SAEURE
C EINGABEGROESSEN
C IDENT - ARBEITBEFEHL
C LEIT - AUFRUFZAEHlER
C ND ZAHL DER DISSOZIATIONSKONSTANTEN, NICHT MEHR ALS 6
C NM - ZAHL DER MESSWERTE, NICHT MEHR ALS 100
C DK(ID) - DISSOZIATIONSKONSTANTEN
C PH{IM) - GEMESSENE PH-WERTE
C AUSGABEGROESSEN
C CH(IM) - KONZENTRATION DER WASSERSTOFFIONEN
C QL{IM) - KONZENTRATIONSQUOTIENT
C FH - DER AKT.-KOEFF.DES H-IONS
C MELDE - FEHLERINDIKATOR
C INDEX ANZEIGER FUER FEHLERPOSITION
C SCHLUESSEL FUER MELDE
C MELDE = 0 ALLE WERTE WURDEN BERECHNET, INDEX=O
C MELDE = 1 BIS 6,ANION3 HAT WEGEN EINES FEHLERS NICHT GERECHNET
C EINE FEHLERNACHRICHT WIRD AUSGEDRUCKT,DANACH WIRD ZUM HAUPTPRO-
C GRAMM ZURUECKGEKEHRT
C l=FEHLER BEI NO,INDEX=O






101 FORMATllH ,109HANION3 05914 AF281069-PHOT04/2 FUER PHOT04/JONA






2 WR I TE (l OUT, 3)
3 FORMAT(lHO,27H05912 ANION3 FEHLERMELDUNG.)
WRITE{IOUT,4)LEIT,MElDE,INDEX





















ANION3 DATE = 70274
15 CONT INUE
999 RETURN
16 DO 17 IM=1,NM
CH(IM)=EXP(-2.302*PH(IM»/FH
17 QL(I M) =1.
RETURN
18 Da 19 IM=l,NM
CH(IM)=!.






C SUBROUTINE ANFUN1 05941-S1 AFZ60170-PHOT04/3 S.H.EBERLE UNK
C GEE IGNET FUER DAS REAKTIONSSCHEMA M-t-1l--Ml6 (KTR=+U, M-MHl...;.MHLL--MH
C l5(KTR=-U



















C AUSDRUCKEN DER IDENTIFIKATION
1 WR I TE (I OUT, Z)





4 FORMAT{ '0', 'KONTROllZAHL KONAN FALSCH KD =',17)
NAUS=-l
9 RETURN
C FESTSTELLEN IM UND IW AUS IY
10 IM= l+CI y-i) INW
IW=IY-( IM-l'*NW
NSB=NSB+l







B( IK )=X( I Xl




104 CONT I NU E
105 CONTINUE









ANFUNI DATE = 70274










2017 00 2018 L=I,7






























208 FORMAT{IH ,33HFEHLER IN ANFUNS BEI CL-ITERATION,lX,4HIY =,I3,lX,4H




C BERECHNUNG NENNER UND ZAEHlER OER LIGANOENGLEICHUNG
300 OFZLl=O.
DFNl=O.











ANFUN1 DATE = 70274
Da 401 1=2, NK
FI=I-l








C NULLSETZEN DER ABLEITUNGEN A
C EINSETZEN DER ABLEITUNGEN
IX=O
Da 510 1=1, NK
J=I-1
















503 IF(KDO.LE.2) GO Ta 700
600 WRITE(IOUT,601)IM,IW,EXB,Cl(IM),NK,NW,NX
601 FORMAT(' ','IM=',I3,2X,'IW=',I3,2X,'EXB=',lPEIO.4,3X,'CL(IM)=',1PE
110.4, 'NK =i ,I2,3X,'NW =' ,I2,3X, iNX =i ,13)
WRITE(IOUT,602) (A(L),l=l,NX)






C SUBROUTINE ANFUN2 OS941-S2 Af040670-PHOT04/3 S.H.EBERlE UNK
C GEEIGNET FUER DAS REAKTIONSSCHEMA M-MHL-ML-ML2-ML3
C KTR=2



















C AUSDRUCKEN DER IDENTIFIKATION
1 WRITE (10UT,2)
2 FORMAT(lH ,'ANFUN2 OS941-S2 AF040670-PHOT04/3 FUER PHOT04/FEQANS
1 REAKTION M-MHL-Ml Ml2-ML3 KTR=2,ND=1-6.)
KD=KONAN-281069
IF(KDJ3,9,3
3 WRITE (10UT,4) KD
4 FORMAT('O','KONTROllZAHl KONAN FALSCH KD=',17l
NAUS=-1
9 RETURN























IFtKTR.EQ.2) GO TO 2013
2011 WRITE (IOUT,2012) KTRZ
lEVEL 18
- 36 -
ANFUN2 DATE = 70274



























ci : IM)=QL( IM)*CN
IFlCN)210,2l0,Z11
Z10 CN=O. 7*CA
IF(IT.GT.ZOO) GO TO Z07
GO Ta 203
Z11 FCl=AB${(CN-CA)/ClIG(IM»







207 WRITE (IOUT,20S) IY,IM,IW,CN,CA,FN,FZL,IT
208 FORMAT(lH , 33HFEHlER IN ANFUNS BEI Cl-ITERATION,lX,4HIY =,I3,IX,4H




C BERECHNUNG NENNER UND ZAEHlER DER LIGANDENGLEICHUNG
300 DFZLL=O.
OFNL=O.











ANFUN2 DATE = 70274
DFZEL=O.
00 401 1=2, NK









DL BZ=Ql ( I Ml *CME ( IM)
C NULLSETZEN DER ABLEITUNGEN A




















S03 IF(KDO.lE.21 GO TO 700
600 WRITE(IOUT,601JIM,IW,EXB,CL{IMJ,NK,NW,NX
601 FORMAT(' " 'IM=',13,2X, 'IW=',I3,2X, 'EXB=',1PEI0.4,3X,'CL{IM)=' ,IPE
110.4,'NK =',I2,3X,'NW =',I2,3X,'NX =',13)
WRITEUOUT,6021 (A(l),l=l,NX)






C SUBROUTINE ANFUN3 OS941-S3 AF27077o-PHOT04/3 S.H.EBERLE UNK
C GEEIGNET FUER DAS REAKTIONSSCHEMA M-Ml-ML2 -ML3-MLOH-ML20H-ML30H
C KTR=3



















C ~USDRUCKEN DER IDENTIFIKATION
1 WRITE (IOUT,2)
2 FORMAT(lH , 'ANFUN3 OS941-S3 AF270770-PHOT04/3 FUER PHOT04/FEQANS
1 REAKTION M-ML-ML2-ML3-MLOH-ML20H-ML30H KTR=~,ND=1-61)
KD=KONAN-281069
IF(KO)3,9,3
3 WRITE (IOUT,4) KO
4 FORMAT('O','KONTROLLZAHL KONAN FALSCH KD =',17)
NAUS=-l
9 RETURN










101 IX= I X+1
B<IK)=X(IX)
102 00 104 JW=I,NW
IF(MINE(IK,JW»103,104,103









IF(KTR.EQ.3) GO TO 2013
2011 WRITE (IOUT,2012) KTRZ
LEVEL 18
- 39-
ANFUN3 DATE = 70274



































Cl ( IM)= Ql ( IM) *CN
IF(CN)210,210,211
210 CN=O. 7*CA










201 WRITE (IOUT,208) IV,IM,IW,CN,CA,FN,FZL,IT
208 FORMAT(lH ,33HFEHLER IN ANFUNS BEI Cl-ITERATION,1X,4HIY =,I3,lX,4H




















00 401 1=2, NK










C NULLSETZEN DER ABLEITUNGEN A
C EINSETZEN DER ABLEITUNGEN
IX=O


















503 IFtKDO.LE.2) GO TO 700
600 WRITE(IOUT,601)JM,IW,EXB,CL(IM),NK,NW,NX
601 FORMAT(' ','IM=' ,I3,2X, 'IW=' ,I3,2X, 'EXB=' ,lPEIO.Ll-,3X, 'CL( IM)=',:



















C SUBROUTINE ANFUN5 PN05955 AF260170 PHOT04/3
SUBROUTINE ANFUN5(IY,IDENTJ
IOlJT=6
WR I TE ( I OUT, 1)







C SUBROUTINE ANFUN6 PN05955 AF260170 PHOTQ4/3
SUBROUTINE ANFUN6(IY,IDENT)
IOUT=6
WR I TE (I OUT, 1)







C SUBROUTINE ANFUN1 PN05955 AF260110 PHOT04/3
SUBROUTINE ANFUN7lIV,IDENT)
10UT=6
WRI TE (l OUT, 1)







C SUBROUTINE ANFUN8 PN05955 AF260170 PHOT04/3
SUBROUTINE ANFUN8(IY,IDENT)
IOUT=6
WRITE (I OUT, U


















C SUBROUTINE ANFUNO PN05955 AF260170 PHOT04/3
SUBROUTINE ANFUNOfIY.IDENT)
IOUT=6
'IR I TE ( I OUT, 1)





LEVEL 18 MAIN DATE = 70274
C SUBROUTINE FEQANS PN05955 AF281069-PHOT04/3 S.H.EBERLE UNK
C ANGLEICH MITTELS DER FEHLERQUADRATMETHODE FUER POSITIVE PARAMETER
C AN LINEARE ODER QUADRATISCHE FUNKTIONEN















101 FORMAT(lH ,115HFEQANS 05955 AFZ81069-PHOT04/3 VERW.MIT MIKOQS


























00 3 K= 1, ND I M
VN{K)=O.




C AUFRUF DER ANGLEICHSFUNKTIONEN
10 00 499 I=l,IMAX
IF( I .NE.1) GO TO 400
IF(NTEST.EQ.IJ GO TO 400
WRITE (10UT,1110) NUM,IDA
1110 FORMAT(lHO,I3,'.ITERATION',5X,I3,' MAL GEDAEMPFT')
LEVEL 18
- 49 -




























11 00 76 K=l,NX
76 VN(K)=VN{K)+FF*P(I)*A{K)




IF (NTEST.LE.I) GO Ta 499
IF (I.NE.IMAX) GO Ta 499
WRITE (IOUT,8S) Q



























FEQANS DATE = 70274
C
C BERECHNUNG NEUER PARAMETER
22 00 23 K=1,NDIM
VN 1 ( K ) =- X ( K )
VN 2 ( K)=VN( K)


















31 FORMAT(2~HO NORMALMATRIX (SINGULAER)/1X)













40 00 42 K= 1, N X
42 X(K)=XUKl
43 NSTEU= MAXO(NTEST,NSTEU)






49 GO TO (25,51,51,38,51,99),NSTEU
84 FORMAT(6H X =8E15.7/{6X,8E15.7»
86 FORMAT(6H BED8EI5.1)














63 DO 64 K=1, NX
64 WRITE r rour , 34 HSN l(J, K) ,J=1, NX)
















C SUBROUTINE MIKOQS PN05956 AF281069-PHOT04/3 S.H.EBERLE UNK
C VERWENDUNG MIT SUBROUTINE FEQANS 05955
C MINIMALISIERUNG EINER KONVEXEN QUADRATISCHEN GLEICHUNG
C VERFAHREN NACH WOLFE
CENTSPRICHT SUBROUTINE BIPLEX VON D.BRAESS













1001 FORMAT(lH ,103HMIKOQS 05956 'AF281069-PHOT04/2 FUER FEQANS 0595




































C EINBAU DER C{I,KJ
C * NUR * NBR * NUG * NBG * NUG * NBG * NR * 1 * 1 *
LEVEL 18
- 53 -
MIKOQS DATE = 70274




































132 GMAX=GM I N
00 36 K=I,NR
IF(INDK(K»134,134,36

























ASSIGN 50 TO KONTRA
- 54 -







00 42 K=KU, KOG
42 G(I,KPOS)=G(I,KPOS)-XUNT(K)*G(I,K)
145 NART=1








































C ELIMINATION DER POSITIVEN VARIABELN
C
60 ITRAU=NG+2






















































C SYMMETRISIERUNG DER NULLEN CRUNDUNGSFEHLERl












































WR I TE ( I OUT, 81)





















SUBROUTINE EMAlER PNOS942 AF281069-PHOT04/3
FUER PHOT04 OS940 VERSION 281069


















101 FORMAT(lH ,87HEMALER 05942 AF281069-PHOT04/2 fUER PHOT04/ANFUN




















C EINTRAGEN DER MESSWERTE IN DAS DIAGRAMM
WR)TE(IOUT,1205)










































300 00 301 1=1,N
ORO( I )=EXUW, I}
301 ABl(I)=PH(!)
IF(IOIAG-l)302,302,1300
1300 00 1301 I=l,N
13010RD(1)=ORD(Il/CME(I)
302 IDPLOT=l+IABS{IOPLOT)














KONTROLLE OB ALLE B NULL
NUllB=O



















404 FORMAT{1HO,35HRECHENAUFGABE IN EMALER ABGEBROCHEN)
RETURN






EMAlER DATE = 70274









































Vorschriften fUr die AusfUhrung der Rechnung an der IBM 360/65
des Kernforschungszentrums Karlsruhe nach dem Stand vom 4.9.70




























1) " 11 ist das Zeichen für el.ne Leerstelle
2) Die Anordnung des Kartensatzes und die Form der
Jobkontrollkarten wird von der IBM 360-Betriebsleitung
vorgeschrieben. Es ist die jeweils gültige Eingabe-
ordnung zu beachten.
3) 0596X: Programmnummer, frei wählbar, das X kann el.n
Buchstabe sein. Diese Nummer wird auf die Front-
seite der Ausgabeliste gedruckt
4) NAME Name des Rechners

